FEJER MEGYEI KORMANYHIVATAL
Népegészségiigyi Foosztaly
Laboratoriumi Osztaly
Levegotisztasag-védelmi Vizsgalolaboratorium
VESZPREM, PATAK TER 4.

Posraciv: 8201 VESzPREM, PF.:173, TEL.:88-550-979
e-mail: veszpremlabor@fejer.gov.hu

MERESI JEGYZOKONYV

Devecser varos teriiletén 2019.08.10. és 08.23.
kozott végzett PM)y levegdterheltségi szint mérésekrdl

A Mérési Jegyzokonyvroél masolatot késziteni, annak adatait, megallapitasait felhasznalni
csak Devecseri Kozos Onkormanyzati Hivatal tudtival és engedélyével szabad!
Az eredménykozlében torténd barminemii javitds, médositas a FMKH irasbeli engedélye
nélkiil tilos !!!

A helyszini mérési adatlapok, mérélapok, melyeken rogzitett alapadatokbol a jelen
Mérési Jegyzokonyv szarmaztatott eredményeit hataroztuk meg, a vizsgilélaboratérium irattaraban archi-

valasra keriiltek. A hozzaférhet6ség sziikséges esetben barmikor biztositott.

A jegyzOkonyv laboratoriumi szama: 08b/19L.V.

ligyszama: FE/NEF/00160-5/2019

Késziilt: 2019. augusztus-szeptember honapokban




Levegdtisztasdg-védelmi Vizsgdlolaboratorium Oldalszam:
Veszprém, Patak tér 4. 2/9
Szdmitogépes iktatoszam: 08b/19L.V. Szdama: B 1301-07-01
1. MEGBIiZO
Neve: Devecseri K6zos Onkormanyzati Hivatal
Cime: 8461 Devecser Dedk tér 1.
Telefonszama: +36 88 512-630
Telefax szama: +36 88 512-740
E-levélcim: hivatal@devecser.hu

2. AMEGBIZAS TARGYA
Devecser varos teriiletén a kornyezeti levegd szallo por (PMio) terheltségi szintjének mérése egy
kijel6lt mérési ponton a nyari, nem fiitési idészakban
3. A MERESEK IDOPONTJA
A mérések idépontja: 2019. augusztus 10. - augusztus 23.
A mérési jegyzOkonyv kiadva: 2019. szeptember 5.
4. AMERESBEN RESZT VETTEK
A mérést vezette és a Mérési JegyzOkonyvet készitette:
Nagy Attila laboratériumvezeto

A mérésekben (mintavételekben) kdzremiik6dott:

Dobos Rébert vizsgalomérnok
Horvath Barna vizsgalomérnok
Kiss Attila mérés-el6készitd

5. AMEGBIiZO KEPVISELOJE

Bendes Istvan jegyzo

6. A MERESI JEGYZOKONYV ADATAI

Példanyszam: 3
Oldalszam: 9
Példany: 7.
Melléklet: 1 db.
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7. A MERES ELOZMENYEI

Devecseri K6z6s Onkormanyzati Hivatal (tovabbiakban Megbiz6) megbizta a Fejér Megyei Kor-
mdnyhivatalt Devecser véros teriiletén 2019. augusztus 10. és augusztus 23. kozott torténd kérnye-
zeti levegd monitoring méréssel szallé por (PMio) komponensre. A mérési feladatot az FMKH
Népegészségiigyi Foosztaly, Laboratoriumi Osztaly, Levegotisztasag-védelmi Vizsgalolaboratori-
um (tovabbiakban Laboratorium) végezte el.

A mérés el6készités keretében lefolytatott egyeztetd targyalasok és bejaras eredményeként a méré-
seket megel6zden a Laboratérium elkészitette a vonatkozo eldirasok, levegdtisztasag-védelmi jog-
szabalyok figyelembevételével a mérési tervet.

A megbizas két idészak (téli flitési és nyari nem fiitési) mérésérdl szol, melyek eredményei kiilon
jegyzokonyvben kertiltek dokumentalasra.

A mérési terv részeként a megbizas az alabbi bemutatott MP1 mérési ponton a kovetkezd részfel-
adat elvégzését rogzitette a Laboratorium szamara:

— A mérési ponton a szallé por (PMio) koncentracidjanak meghatarozasa nagytérfogatara-
mu mintavevo €s gravimetrikus mérési modszer alkalmazasaval, 24 6ras mintavételi id6-
vel, 14 napos id6tartamban a nyari idészakban.

— A mérési eredményeknek a 4/2011. (I.14.) VM. rendeletben foglalt egészségiigyi hatar-
értékkel torténd dsszevetése és az eredmények értékelése.

A jelen Mérési jegyzokonyvben dokumentalt mérések a Megbizd képvisel6jével tortént egyeztetést
kdvetden, a mérési terv alapjan zajlottak. A jelen Mérési JegyzO6konyv csak a 2019. augusztus 10.
és augusztus 23. kozotti idészakban a MP1 mér6ponton végzett szalld por (PMo) mérés eredmé-
nyeinek dokumentélaséra terjed ki. A 2019.02.23. és 03.08. kozott végzett mérések eredményei a
08/19L.V. szamu jegyz6konyvben kertiltek rogzitésre.

Devecser PM g 2019.
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8. A VIZSGALAT SORAN FIGYELEMBE VETT ELOIRASOK

— 1995. évi LIIL. Torvény a kornyezet védelmének szabalyairdl;

— 306/2010. (XII. 23) Korméany rendelet a levegd védelmérdl;

— 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint hatarértékeir6l és a helyhez kotott
légszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl,

— 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a leveg6terheltségi szint és a helyhez kotott 1égszennyezd
forrasok kibocsatasanak vizsgalataval, ellenérzésével, értékelésével kapcsolatos szaba-
lyokrol.

— A 08/19L.V. szama Mérési Jegyzo6konyv Devecser varos teriiletén 2019.02.23. és 03.08.
kozott végzett PMo leveg6terheltségi szint mérésekrol.

9. A MERESEK ELVEGZESENEK KORULMENYEI

A mérdponton a PMio HVS mintavevé berendezés a Szent Antal templom és a Gardonyi Géza Al-
talanos Iskola épiilete kozott kertilt telepitésre.
A mintavevd berendezés miikodését a mérések id6tartama alatt napi rendszerességgel ellendriztiik.

10. MERESI MODSZEREK ES ESZKOZOK

A mintavétel és analizis sordn az aldbb mérési modszert, eszkozoket és berendezéseket hasznaltuk.
Szallé por (PMjg) mérése

A szallé6 por PMjo mintavételét és mérését az MSZ EN 12341:2014 szabvany el6irasainak figye-
lembevételével gravimetrikus modszerrel végeztiik.
Hasznalt eszk6z6k és berendezések:
- Digitel DHA-80 nagy térfogataramti pormintavevé Digitel GmbH (gy.sz.: 1685)
- Klimakamra PL Machine Kft.
- Félmikromérleg Soartorius Cubis2255 (gy.sz.: 31302328)

11. A MERESI EREDMENYEK ES ERTEKELESUK
11.1. Az értékelés alapja, egészségiigyi hatarérték

A mérési eredményeket a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet altal rogzitett, kiemelt 1égszennyez& anya-
gokra vonatkoz6 egészségiigyi hatarérték figyelembevételével értékeltiik. A PMjo esetében a 24
oras atlagokat tekintettiik az értékelés alapjanak.

A fenti rendelet szerint a mért légszennyez6 anyagokra (szallé por: PMio) megallapitott egészség-
ligyi hatarértékeket az 1. tablazat tartalmazza (a térfogatok a mintavételi allapotkor fennallé hé-
mérsékletli és nyoméasu levegdre vonatkoznak).

Devecser PMy 2019.
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1. tablazat: A légszennyez6 anyagok egészségiigyi hatarértékei
Légszennyezo Veszélyes- Egészségiigyi hatirérték pg/m’
anyag ségi fokozat 1 6rs 24 6ris 1 éves
PMio III. - 50 40

Megjegyzés: Az éves hatirértéket tijékoztaté jelleggel adtuk meg, mely a teljes évet lefe-
dé idétartamia mérések hianyaban az értékelés alapjat nem képezte.

11.2. Mérési pont bemutatasa, MP1

A mintavétel helyszine a teleptilés kdzponti részén, a Szent Imre utca, a Bem utca és a Kossuth
Lajos utca altal hatarolt teriileten a Pet6fi téren kerilt kijelolésre. A tér nyugati részén a Szent An-
tal templom helyezkedik el, tdle északi irdnyban a tér kozvetlen szomszédsagaban a Gardonyi Gé-
za Altalénos Iskola épiilete talalhat. A mintavevé berendezés a két épiilet kozotti részen a temp-
lomtol északi, az iskola épiiletétél déli irdnyban, azoktol kb. 10 méterre kertilt telepitésre. A hely-
szin kozvetlen kornyezete részben fiives teriilettel, részben szilard burkolatu gyaloguttal boritott. A
mintavevd berendezés mintalevalaszto fejének kozvetlen kornyezetében kimagaslo tereptargy vagy
novényzet a mintavételt nem zavarta.

A helyszin koordinatai: ~ 47°06’ 21,87”E 17°26’ 10,85”K
A mérések idopontja: 2019.08.10. 00:00 - 08.23. 24:00

Devecser PMo 2019.
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11.3. Mérési eredmények bemutatisa a devecseri MP1 méréponton

A szallépor 24 6ras atlagkoncentracidit, és az osszefoglalé eredményeket a 2. tablazatban, a rog-
zitettiik.

2. tablazat: PIMio mérési eredmények a devecseri MP1 mérési ponton

Mérési idészak (éééé.hh.nn — éééé.hh.nn) 2019.08.10 —2019.08.23.
PM.024 6ras atlagok szérasa (ng/m) 3,9

PM.024 6ras atlagok maximuma (ug/m?) 14,4

PM.024 6ras atlagok minimuma (ug/m?) 1,9

PM.024 6ras egészségiigyi hatarérték tullépések szama -

PM o teljes mérési id6szak atlag (ng/m?) 6,1

Adat rendelkezésre allas (%)(24 6r4s 4tlagok alapjan) 100

PM,, 24 6ras atlagok

e.li. hatarérték

Koncentracio: pg/m?
(%)
i
1

12,6

1,9 26 27
T T m T T E T ‘@ T T
8. 14. 8.16. 8.17. 8.18.

Détum: ho.nap

11.4. Veszprém, OLM mérési pont

Osszehasonlitas céljabél mutatjuk be a Veszprém teriiletén iizemelé automata monitorallomas
PMo mérési eredményeit azonos mérési idészakra vonatkozdan.

A méréponton a PMjo 1 Oras és 24 6ras atlagkoncentracioit, és az osszefoglald eredményeket a
3. tablazatban rogzitettiik.

Devecser PM 2019.
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3. tablazat: PMio mérési eredmények a veszprémi OLM méréallomasnal

Mérési idészak (é€éé.hh.nn — éééé.hh.nn)

2019.08.10 —2019.08.23.

PM 024 6ras dtlagok szorasa (ng/m?) 5,5
PMi024 6ras atlagok maximuma (pg/m?) 28,6
PM024 6ras atlagok minimuma (ug/m?) 9,7
PMi024 6ras egészségiigyi hatarérték tallépések szama -

PM o teljes mérési idészak atlag (ug/m>) 15,5
Adat rendelkezésre allas (% )(24 6ris dtlagok alapjin) 100

PM,, 24 o6ras atlagok

o
(v
L

e.i. hatarérték

o4
(]

Koncentracié: pig/m?

8. 16. 8 17. 8.18.
Détum: ho.nap

11.5. A devecseri MP1 mérési ponton és a veszprémi OLM monitorallomasnil mért eredmé-

nyek dsszehasonlitasa a PMio komponensre

A 4. tablazatban és grafikonon egyiittesen abrazoltuk az MP1 és OLM mér6pontokon mért PM o

eredmények lefutasat.

Devecser PMiy

2019.
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4. tablazat: A devecseri MP1 és a veszprémi OLM ponton mért PMio mérési eredmények sszehasonlitasa

Mérési idoszak (éééé.hh.nn — ééé€.hh.nn)

2019.08.10 — 2019.08.23.

PM 024 6ras atlagok eltéréseinek szorasa (ug/m) 3,5
PMi024 6ras atlagok eltéréseinek maximuma (ug/m?®) 19,6
PMi024 6ras atlagok eltéréseinek minimuma (pg/m?) 6,5
PM 024 6ras atlagok eltéréseinek atlaga (ug/m) 9,4

Koncentracio: pg/m?
60
55

50

PM,, 24 oras atlagok

e.i. hatarérték

0 T T T T T T T T L il T T T T 1
8.10. 8 11. 812 813 814 815 816 817. 818 819 820. 821. 822 8 23
MP1 Devecser OLM Veszprém -------- trendvonal MP1 Datum: ho.nap
11.6. Megallapitasok a mérési eredmények alapjin

. A 14 napos mérési idoszak alatt a mérépont kérnyezetében a PMio koncentracié értéke 1é-
nyegesen a hatarérték alatt maradt, a leveg6terheltségi szint nem emelkedett meg oly mér-
tékben, hogy az az 50 pg/m? egészségiigyi hatarértéket megkozelitette volna.

Az 4. tablazat grafikonja alapjan a devecseri mérési eredményeket 6sszehasonlitva a refe-

renciaértékeként vett veszprémi OLM mérési eredményekkel megallapithatd, hogy a kon-

centracioértékek lefutdsa a mérési iddszak alatt hasonld. A devecseri mérési eredményekben
szignifikdns negativ irdnyt eltérés lathatd a veszprémi eredményekhez képest, tehat Deve-
cser levegdjének PMio terheltségi szintje folyamatosan alacsonyabban alakult a veszprémi

OLM referenciaértékhez képest.

. A folyamatos alacsony terheltségi szint a nyari, nem fiitési id6szakra jellemzd. Mivel Deve-
cser teriiletén a mérépont kozelében jelentés porkibocsatd ipari Iétesitmény nem iizemel, to-
vabba a mintavételi helyszin kozvetlen kornyezetének gépjarmiiforgalma nem jelentds, a
fenti mérési eredmények a mérépont alapszennyezettségének tekintheto.

. A 02.23. és 03.08. iddszakban végzett mérések eredményeibdl lathato volt, hogy a fiitési id6-
szakban a veszprémi referenciaértékhez képest esetenként magasabban alakult a devecseri
méréspont kornyezetében a PMo terheltségi szint, mely egy 24 6ras atlag esetében (02.26.)
hatarérték tuallépést is jelentett. A fentiek alapjan feltételezhetd, hogy Devecser alaplégszeny-
nyezettsége a PMio szennyez6é komponens esetében alacsonyabb, mint a referenciaként be-
mutatott veszprémi levegdszennyezettség, azonban Devecser teriiletén a fiitési idészakban,
elsésorban a lakossagi flitésbol szarmazo kibocsatas hozzajarulasa az alapszennyezettséghez
iddszakosan nagyobb mértékii lehet.

Devecser PM g 2019.
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12. OSSZEFOGLALAS

2019. augusztus 10. és augusztus 23. kozott a Devecseri Kozos Onkormanyzati Hivatal megbiza-
sabol mintavételeket és méréseket végeztiink Devecser varos teriiletén kijelolt MP1 jelli mérési
ponton a kornyezeti levegd allapotanak meghatarozas érdekében, a szallo por (PMio) komponensre
¢és az eredmények értékelésére.

A mérési eredményeket tablazatban foglaltuk 6ssze, a mért koncentracio valtozasat diagramon is
bemutattuk.

Az eredményeket a 4/2011. (I.14.) VM. rendeletben rogzitett egészségiigyi hatarértékek (1d. 1.
tablazat) figyelembevételével értékeltiik.

A mérési eredmények alapjan megallapithatd, hogy a vizsgalt id6szakokban az MP1 mérési pont
kornyezetében a kornyezeti levegd szallo por (PMig) 24 o6ras atlagkoncentracidja nem Iépte tdl a
fent emlitett rendeletben eloirt egészségligyi hatarértéket, tajékoztatasi-, vagy riasztasi kiiszobérté-
ket.

Az 6sszehasonlito grafikonon megallapithatd, hogy a Devecseren mért koncentracio értékek lefu-
tasa hasonld, mint a referenciaként hasznalt veszprémi OLM monitorallomas mért mérési eredmé-
nyeinek lefutdsa. Az alaplégszennyezettség Devecser teriiletén a veszprémi referencidhoz képest
alacsonyabbnak tekinthet6, melyhez nagyobb mértékben jarulhat hozza a téli fiitési idészakban a
lakossagi fiitésbol szarmazo kibocsatas.

A mérési eredmények csak a vizsgalt idészakra és az idészak alatti meteorologiai allapotra
vonatkoznak!

A mérési jegyzOkonyvet Osszeallitotta €s a vizsgalatért felelds vezeto:

@)

Attlla
laboratorlumvezeto

' ” \" v%(.

Dobos Roébert
vizsgalomérnok

Veszprém, 2019. szeptember 5.
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|.MELLEKLET
Analitikai vizsgalati jegyzOkonyvek

Levegotisztasdg-védelmi Vizsgdldlaboratorium Veszprém, Patak tér 4.

Szdlld por értékeld lap

Oldal: 3/1

Mintavétel helyszine:

Devecser, Petéfi tér

Allomaskod: D
Koordinatak: 47°06' 21,87" E, 17°26' 10,85" K
Késziilék tipusa/gyari szama: Digitel DHA80/1685
Alkalmazott sziir6: Munktel Glass
Szallopor frakcio: PMio
Minta ) Papir | Papir+ | Minta | gonc? | Papir+ | Korrigalt [Névleges| Kormrigalt Konc. Mintavétel |Mintavétel
azonosito | Mintany iiresen ! g7 sn ] 2 smeg- | atszivott] g 4| korrigalt kezdete vége
" Minta por tomeg por tomeg B térfogat & &
i ) . levegd
vantarto san
s ® we)| @ | g ) (ug/m’) | (h6 nap, éraperc)
DEV/15 912 szirke | 1,08822 | 1,09985 | 0,01163 16,2 1,09985 11,3 720 788,14 14,4 08.10 0:00 | 08.11 0:00
DEV/16 913 szirke | 1,11709 | 1,11988 | 0,00279 39 1,11988 2,5 720 782,57 32 08.11 0:00 | 08.12 0:00
DEV/17 914 sziirke | 1,08514 | 1,09535 | 0,01021 14,2 1,09535 9,9 720 789,22 12,6 08.12 0:00 | 08.13 0:00
DEV/18 915 szirke | 1,11752 | 1,1206 | 0,00308 43 1,1206 2,8 720 779,64 3,6 08.13 0:00 | 08.14 0:00
DEV/19 916 sziirke | 1,08342 | 1,08522 | 0,00180 2,5 1,08522 1,5 720 775,99 1,9 08.14 0:00 | 08.15 0:00
DEV/20 917 sziirke | 1,11903 | 1,12448 | 0,00545 7,6 1,12448 51 720 775,13 6,6 08.150:00 | 08.16 0:00
DEV/21 918 sziirke | 1,08876 | 1,09109 | 0,00233 32 1,09109 2,0 720 77747 2,6 08.16 0:00 | 08.17 0:00
DEV/22 919 sziirke | 1,11887 | 1,12128 | 0,00241 33 1,12128 2,1 720 771,31 2.7 08.17 0:00 | 08.18 0:00
DEV/23 920 sziirke | 1,08771 | 1,09092 | 0,00321 4,5 1,09092 2,9 720 784,14 3,7 08.18 0:00 | 08.19 0:00
DEV/24 921 szirke | 1,11232 | 1,11793 | 0,00561 7,8 1,11793 53 720 784,53 6,8 08.190:00 | 08.20 0:00
DEV/25 922 sziirke | 1,08911 | 1,09614 | 0,00703 9,8 1,09614 6,7 720 785,09 8,6 08.20 0:00 | 08.21 0:00
DEV/26 923 szitke | 1,11523 | 1,11874 | 0,00351 49 1,11874 3,2 720 775,69 4,1 08.21 0:00 | 08.22 0:00
DEV/27 924 sziitke | 1,08641 | 1,09006 | 0,00365 5,1 1,09006 33 720 776,47 43 08.22 0:00 | 08.23 0:00
DEV/28 925 szirke | 1,08892 | 1,09688 | 0,00796 11,1 1,09688 ) 720 780,29 9,8 08.23 0:00 | 08.24 0:00
39
Refl 1,6047 1,6039 | -0,0008 14,4
Ref2 1,602 1,6019 | -1E-04 1,9
Ref3 1,6022 1,6022 0 6,1

" Visszamérés 24 Srés kondiciondldssal
2 720m’ névleges dtszivott levegével szamolva
? 48 6ras kondiciondlassal és a referencia papirok dtlagtomegének valtozdsdaval

* 4 memériakdrtydkrol kiolvasott térfogatok méréskori hémérsékletre és nyomdsra torténd dtszamitdsaval



